
EGENS
COVID-19ヒトIgM/IgG抗体ラピッドテスト（抗体検査キット）
取扱説明書

５．　15分後、各ラインに表示された色付きの線を確認し、検出結果を読み取ります。

４．　血液サンプルがサンプルゾーンに完全に浸透してから、検出用試薬ボトルを
　　開封し、試薬をサンプルゾーンに2滴（100μL）滴下します（結果ゾーンに滴下
　　しないでください。）

３．　全血20μL、血漿10μL、または血清10μL、を抽出し、血液サンプルを検出カ
　　セットのサンプルゾーンに滴下します（結果ゾーンに滴下しないでください。）

２．　パウチを開けて、検出カセットを取り出します。検出カセットを平坦な場所に
　　置きます。

１．　パウチと検出用試薬を取り出し、室温（15℃-30℃）に調整します。

COVID-19ヒトIgM/IgG抗体ラピッドテストには、取扱説明書、COVID-19検出
カセット（パウチ）、検出用試薬ボトルが同梱されています。

2
0
8

20 μL
whole blood (fresh)

whole blood
(fresh)

Using whole blood Using plasma or serum

Collect fresh whole blood

Add Sample Buffer to sample zone

Add samples to sample zone

Collect plasma or serum

Add samples to sample zone

Read test result within 15 minutes

DO NOT read 
after 15 minutes

15
mins

2
0
8

10 μL
plasma or serum

plasma serum
blood 
clot

sample zone

100 μL
Sample Buffer

2
0
8

sample zone

sample zone

G C: コントロールライン
G: IgGライン
M: IgMライン
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COVID-19検出カセット（パウチ）
検出用試薬ボトル

COVID-19検出カセット（パウチ） 検出用試薬ボトル

検出カセットの説明
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検出カセット用試薬成分
１．検出カセット:
　＊　金コロイド標識COVID-19タンパク質
　＊　金コロイドコントロール抗体

＊　抗ヒトIgM抗体
＊　抗ヒトIgM抗体
＊　抗コントロール抗体



結果報告

検出ストリップの結果ゾーンは、ヒトIgMライン（Mライン）、IgGライン（Gライン）、
およびコントロールライン（Cライン）が表示されます。Cラインが表示されない場
合はサンプル処理に問題があります。結果の読み取りについては、以下の図を
参照してください。
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合計167のケースでテストされました: COVID-19の感染が臨床的に（PCR検査を含
む）確認された37(陽性) と130（陰性）患者のサンプルテスト結果。

色付きの線がCラインとMライン
に表示されます。血清中のCOV
ID-19 IgM抗体が高濃度である
ことを示します。
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色付きの線がCラインとGライン
に表示されます。血清中のCOV
ID-19 IgG抗体が高濃度である
ことを示します。

Cライン、Gライン、Mラインに３本
の線が表示されます。血清中の
COVID-19 IgM抗体とIgG抗体
いずれも高濃度を示します。

Cラインに色付きの線が１つ表
示されます。GラインとMライン
には表示されません。

各製品は、厳しい製造品質に従って製造
されています。Cラインが表示されない場
合、GラインまたはMラインに色が付いて
いても、検出は無効です。

検出結果については、下記QRコードより「広域抗体検査 回答フォーム」にご入力
ください。尚、回答フォームからの報告は匿名となっておりますので、個人が特定
されることはありません。


